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Unbedenklichkeit des Einsatzes von Gaszählern der Typen TRZ, SM-RI-X und 
Q.Sonic-max für Wasserstoffzumischungen bis 30% in Erdgasnetzen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

entsprechend den Vorgaben des Mess- und Eichgesetzes müssen die von Gaszählern 
bestimmten Messwerte messrichtig und messbeständig sein. 
Da zurzeit in den Baumusterprüfbescheinigungen meist keine konkreten Angaben zur Eignung 
der Gaszähler in Netzen vorhanden sind, in denen Wasserstoffzumischungen vorgenommen 
werden, besteht entsprechend der TRG 19: 

TR-G 19 Messgeräte für Gas Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz, Stand: 
Dezember 2014 
DOI: 10.7795/510.20151214U 
(https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt9/fb-92/ag-921/921-publikationen.html} 

die Möglichkeit, dass auf Basis von Prüfergebnissen eine Unbedenklichkeit des Einsatzes durch 
die PTB bestätigt wird. 
Bei Vorliegen dieser Bescheinigung kann entsprechend dem Stand der Technik davon 
ausgegangen werden, dass die Verkehrsfehlergrenzen für die maximal bescheinigte 
Zumischung eingehalten werden und somit die Verwender ihre diesbezüglichen Pflichten 
erfüllen. 

Hiermit wird bestätigt, dass Turbinenradgaszähler vom Typ: 
TRZ 

MID Baumusterprüfbescheinigung: DE-09-MI002-PTB001 ausgestellt durch die PTB, 
Turbinenradgaszähler Typ: 
SM-RI-X 

MID Baumusterprüfbescheinigung: T11210 ausgestellt durch das NMI und 
Ultraschallgaszähler Typ 

Q.Sonic-max

MID Baumusterprüfbescheinigung: T10586 ausgestellt durch das NMI 

für Wasserstoffzumischungen bis 30% in Erdgas geeignet sind. 
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