
Руководство по эксплуатации 
Счетчик газа турбинный и квантометр 

Тип TRZ2 · Q 
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1. Назначение и область применения 

Счетчики газа турбинные (далее по тексту – счетчики, изделия) предназначены  
для эталонного измерения, а квантометры – для неэталонного измерения объема: 

– горючих газов: природного газа / городского газа / пропана / бутана; 

– негорючих газов: воздуха / азота / инертных газов. 

– Изделие пригодно для применения во взрывоопасных областях категории 2 (зона 1) клас-
са EX II 2 G c IIC T4.

Другие области применения / рабочая среда – по запросу. 

Допустимая температура газа и окружающей среды составляет tm = от -20 °C до +60 °C, 
если только на главном шильдике (циферблат) не указаны иные значения.

Температура хранения составляет от -40 °C до +70 °C.

Применение счетчиков запрещено: 

–  для измерения агрессивных газов, например, производных метана, загрязненного газа, 
кислорода, ацетилена, водорода. 

Счетчик газа турбинный с электронным корректором (опция)

1 Корпус счетчика  

2 Измерительный патрон  

3 Головка счетного механизма  

4 Высокочастотный датчик импульсов 

5 Низкочастотный датчик импульсов 

6 Точка измерения давления с двухходовым краном 

7 Точка измерения температуры

8 Электронный корректор (опция)

При вводе в эксплуатацию и выполнении технического обслуживания, а также при установке 
инкодеров, датчиков импульсов или электронных корректоров Вы всегда можете получить 
помощь от службы сервиса фирмы Elster-Instromet. 
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2. Технические характеристики 

Счетчики газа турбинные и квантометры по норме DIN EN 12261

Тип TRZ2 Q  

Типоразмер G65 – G1000 Q65 – Q1000

Номинальный диаметр Дy 50 – Дy 150

Номинальное давление Py 10 – 100 / Класс 150 – 600  

Материал корпуса Чугун с шаровидным графитом, сталь  

Температурный диапазон 
– газ (ЕC) 
– внешняя среда / хранение (ЕC)

 
от -30 °C до +60 °C 
от -40 °C до +70 °C 

 
от -30 °C до +60 °C 
от -40 °C до +70 °C 

Номинальные эксплуатационные условия указаны на шильдиках на головке счетного механизма.

Датчики импульсов 

Низкочастотный датчик импульсов IN-Sxx / 
IN-Wxx

Высокочастотный датчик импульсов  
(по норме DIN EN 60947-5-6)

Ui = 24 B Uном = 8 B DC

Ii   = 50 мА I ≥ 2,1 мА (нормально разомкнутый) 

Pi = 0,25 BА U < 5,9 B (нормально разомкнутый) 

Ri = 100 Ом (добавочное сопротивление) Ri = 1 кОм

Температурный диапазон от -40 °C до +70 °C от -25 °C до +70 °C

Absolut ENCODER (инкодер) S1 

Absolut ENCODER (инкодер) S1 –  
счетный механизм

Количество цифровых колес 8

Температурный диапазон от -40 °C до +60 °C

Класс защиты IP 67

Интерфейсы (допуск ATEX) NAMUR (II 2 G EEx ia IIC T4) или

SCR/SCR+ (II 2 G EEx ib IIB T4) или

M-BUS шина

Низкочастотный датчик импульсов устанавливаются опционально или доосна-
щаются все варианты IN-Sxx, IN-W11

Ui = 24 B, Ii = 50 мА, Pi = 0,25 BА,  
Ri = 100 Ом (добавочное сопротивление) 
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3. Место использования 

Для обеспечения точностных характеристик счетчика длина прямого участка перед TRZ2 
должна быть не менее удвоенного значения номинального диаметра (2 х Дy). Для 
TRZ2 DN 50 прямой участок трубопровода должен быть ≥ 5 x Ду.

Длина прямого участка за счетчиком должна равняться минимум одному значению номи-
нального диаметра (1 x Дy).

Возмущения потока 
из-за:

Типичные подводные 
участки 

Детали трубопро-
водов установлены 

на расстоянии 2D от 
входа счетчика

TRZ2 

Госреестр № 14082-09

Q

Госреестр № 14082-09

Незначительные 
возмущения 

–  простой отвод 
трубы

–  двойной отвод 
трубы

– диффузор и 
– элементы сужения

 
 

L ≥ 2D 

без выпрямителя

L ≥ 5D

Большие возмуще-
ния

–  регулятор давле-
ния 

–  другие дроссель-
ные устройства 

 L ≥ 2D 

без выпрямителя

L ≥ 5D  
рекомендуется 

использовать вы-
прямитель
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При применении 

–  оборудования для подмешивания одорантов или 

– магнитых клапанов 

установку такого оборудования необходимо производить только за счетчиком по направле-
нию движения газа. В противном случае счетчик может быть поврежден. 

В потоке газа, проходящего через счетчик, не должны присутствовать колебания и пуль-
сации в целях исключения ошибки измерения. 

Для обеспечения надежной работы счетчика, включая его дополнительные устройства, 
обязательным условием является его эксплуатация при указанных на его типовой табличке 
рабочих условиях и условиях окружающей среды. 

Размер поперечного сечения твердых частиц, находящихся в измеряемом газе, не должен превышать 
50 мкм. Измеряемый газ должен быть сухим. В противном случае счетчик может быть поврежден. 

При вводе в эксплуатацию (установке на газопровод) рекомендуется временно устанавливать ко-
нические фильтры (размер ячеек сетки 250 мкм) для защиты счетчика от твердых частиц, содержа-
щихся в газе. Конический фильтр должен быть демонтирован приблизительно через 4 недели.

Счетчик должен монтироваться в трубопровод с выравниванием потенциала. 

4. Требования к обслуживающему персоналу 

Эта инструкция предназначена для персонала, который благодаря своей подготовке и 
опыту располагает достаточными профессиональными знаниями и умениями в области энер-
го- и газоснабжения (например, в Германии, в соответствии с рабочими листами 492 и 495 
DVGW или аналогичных технических правил). 

Внимание: неправильное обращение может быть чревато опасностью для жизни!

5. Правовые свидетельства 

– Срок действия поверки – 10 лет. 

–  Срок действия калибровки – определяется предписаниями соответствующей страны, в 
которой используется счетчик газа турбинный. 

6. Монтаж / подключение 

Предупреждение! Учитывая опасность взрыва из-за электростатических зарядов 
пластмассовая крышка счетного механизма никогда не должна чиститься сухой тканью! 
Всегда используйте только достаточно увлажненную водой ткань!

Перед монтажом счетчика необходимо: 

–  удалить со счетчика защитные кожухи и пленки; 

–  убедиться в отсутствии следов транспортных повреждений на счетчике и принад-
лежностях;

–  проверить комплектность поставки (например, штекерных соединителей, масла для пер-
вого наполнения и пр.). 
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Для монтажа счетчиков Вам потребуется:

– в зависимости от рабочего газа соответствующие уплотнительные прокладки, напри-
мер приведенные в следующей таблице: 

Дy d1  
(мм)

 
пригодны следующие

–  плоские уплотняющие про-
кладки 

– спиралевидные прокладки 

–  рифленные уплотняющие 
прокладки

50 62

80 100

100 125

150 178

– в зависимости от условий эксплуатации применяют крепежные детали в соответствии 
со следующими таблицами: 

Болты с шестигранной головкой и гайки для фланцев по DIN EN 1092-1

Материал / класс твердости Рабочий диапазон Стандарт

Болт Гайка

5.6 5 до 40 бар 
до -10 °C

DIN ISO 4014  
DIN ISO 4032 8.8 8

CK 35 CK 35
до 100 бар 
до -10 °C

DIN 2510

25 Cr Mo4 25 Cr Mo4
до 100 бар 
до -25 °C

EN 10269

Шпильки с резьбой по всей длине для фланцев по ASME B 16.5

Материал / класс твердости Рабочий диапазон Стандарт

Шпилька Гайка

A 193 B6 A 194 Gr. 6 до 100 бар 
до 0 °C

ASME B 1.1 

A 193 B7 A 194 Gr. 2Н до 100 бар  
до -50 °C

Допускается применение аналогичных по качеству материалов. 
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Требования при установке счетчика 

–  обеспечить герметичность соединения; 

–  монтировать с присланными в комплекте поставки принадлежностями; 

–  направление движения потока газа в газопроводе должно совпадать с направлением 
стрелки на корпусе счетчика; 

–  не подвергать счетчик механическим воздействиям (ударам); 

–  монтировать предпочтительно на горизонтальном участке трубопровода, головка 
счетного механизма должна быть направлена вертикально вверх. 

 Допустимые положения при установке/эксплуатации счетчика приведены на главном шильди-
ке с представленным в соответствии с DIN EN 12261 обозначением «H», «V» или «H/V» ((H = горизон-
тальное, V = вертикальное). Если при заказе оговаривается положение при установке или эксплуата-
ции, то на заводе-изготовителе все компоненты счетчика монтируются с учетом данной установки. 

 При вертикальной установке счетчика масляный насос (если таковой имеется) также 
должен быть установлен вертикально вверх. В случае, если это не так, то перед установ-
кой счетчика необходимо повернуть на 90° масляный насос и его масляный трубопровод. 
При наличии другого присоединенного оборудования, такого как электронный коррек-
тор, оно должно быть также повернуто на 90° перед установкой счетчика. 

 В случае подобных доработок счетчиков мы рекомендуем обратиться к услугам нашей 
службы сервиса. 

–  счетчик должен быть защищен от внешних воздействующих факторов; 

–  при установке уплотнительных прокладок убедитесь, что они установлены концен-
трично и не выступают внутрь газопровода. 

7. Датчики импульсов 

Для формирования импульсов пропорционально объему 
прошедшего через счетчик газа для внешних устройств (например, 
электронных корректоров) на крышку счетного механизма устано-
вить низкочастотный датчик импульсов типа IN-Sxx или IN-W. 

Установку датчика импульсов (при необходимости) прово-
дить следующим образом: 

–  установить направляющие датчика импульсов IN-S в 
направляющие пазы на крышке счетного механизма и 
вставить датчик импульсов до щелчка; 

–  подключить внешнее устройство посредством распайки (электромонтажа) контактов 
штекерного разъема в соответствии с назначением выводов на счетчике / датчике им-
пульсов; 

–  используйте экранированный кабель для присоединения к внешнему устройству. 
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Для работы в более высокочастотных областях можно 
использовать высокочастотные датчики импульсов 
типов A1R и A1S (если установка этих датчиков предусмо-
трена). Датчики импульсов прикручены в корпусе счетчика 
для обеспечения герметичности. Однако штекерный разъ-
ем для подключения можно поворачивать. 

–  Подключите внешнее устройство посредством рас-
пайки (электромонтажа) контактов штекерного разъ-
ема в соответствии с их назначением. 

–  Используйте экранированный кабель для присоединения к внешнему устройству. 

Датчики импульсов могут также поставляться отдельно для дальнейшего самостоя-
тельного монтажа (только при имеющихся отверстиях в корпусе). 

Однако датчики импульсов типа A1S могут быть установлены только специалистами служ-
бы сервиса – в то время как штекерное подключение можно произвести также и самостоя-
тельно, как это описано выше. 

Предупреждение! Все высокочастотные датчики импульсов имеют искробезопасное ис-
полнение, и в случае их использования во взрывоопасных областях их можно подключать 
только к искробезопасным электрическим цепям. Барьеры искробезопасности должны 
соответствовать требованиям типа взрывозащиты EEx ib IIC (смотрите также обозначение 
в приложении A). 

Прибор нельзя подключать к внешним источникам тепла или холода, температура которых 
могла бы привести к выходу за пределы предусмотренного для прибора допустимого 
диапазона окружающей среды.

8. Точка измерения давления 

Для измерения контрольного давления на корпусе счетчика имеется резьбовое штуцерное 
соединение в соответствии с DIN 2353. 

Патрубок для измерения давления обозначен буквами Pm/Pr и предназначен для присое-
динения стальных труб ø6 мм по DIN EN 10305-1 (напр., из стали сорта E 235) и гибких на-
порных шлангов производства Elster. 

Внимание: не присоединяйте это резьбовое штуцерное соединение к трубам из нержа-
веющей стали или к трубам из цветных металлов. 

Примечание: мы рекомендуем использовать оригинальные резьбовые трубные соединения 
фирмы Parker-Ermeto. 

Рабочая надежность гарантируется в случае, если материал резьбового соединения под-
ходит к материалу трубы. 

При переоборудовании и установки дополнительных устройств мы рекомендуем вызывать 
специалистов нашей службы сервиса.
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9. Точки измерения температуры 

Для измерения температуры газа в корпусе счетчика (для 
приведенных в таблице размеров счетчиков) возможна уста-
новка максимально двух термодатчиков (гильзы для уста-
новки термодатчиков в корпусе счетчика квантометра не 
предусмотрены, а в приборах TRZ2 до номинального диаметра 
Дy 150 они предусмотрены опционально): 

Макс. ø 
датчика

TRZ2 
Дy

Материал 
корпуса

Py 10/16 
EBL

Py 25/40 Класс 
150

Класс 
300

Класс 
600

6 мм

50
GGG — — — — —

ST — — — — —

80
GGG 45 (2x) — 45 (2x) — —

ST 45 (2x) 45 (1x) 45 (2x) 45 (1x) 45 (1x)

80/100
GGG 58 (2x) — 58 (2x) — —

ST 58 (2x) 58 (1x) 58 (2x) 58 (1x) 58 (1x)

100
GGG 50 (2x) — 50 (2x) — —

ST 50 (2x) 50 (1x) 50 (2x) 50 (1x) 50 (1x)

100/150
GGG 67 (2x) — 67 (2x) — 67 (2x)

ST 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x) 67 (2x)

150
GGG 50 (2x) — 50 (2x) — —

ST 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x) 50 (2x)

GGG = чугун с шаровидным графитом; ST = сталь 
EBL = округленная длина гильзы для установки термодатчиков в мм 

На результаты измерения температуры в измерительных системах, установленных на от-
крытом воздухе, может оказать влияние температура окружающей среды. По этой причине 
измерительные элементы, находящиеся за пределами трубопровода, следует в достаточ-
ной степени изолировать от термического воздействия окружающей среды. Для достиже-
ния оптимальной теплопередачи следует, кроме того, обязательно наполнить гильзы(у) для 
установки термодатчиков теплопроводящей жидкостью или пастой. 

Если в корпусе счетчика не предусмотрены точки измерения температуры, то измерение 
температуры должно производиться в трубопроводе за счетчиком газа турбинным на 
расстоянии до 3 x Дy, но не более 600 мм. 
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10. Конструктивные исполнения счетных механизмов 

Счетчик может быть оснащен счетными механизмами в различных конструктивных испол-
нениях: 

Головка счетного механизма S1 

–  представляет собой стандартное исполнение с 8-раз-
рядным механическим роликовым счетным механиз-
мом; 

–  универсальна для считывания показаний; 

–  может быть повернута вокруг оси на угол до 355°; 

–  возможна установка на открытом воздухе; 

–  разработана для использования низкочастотного дат-
чика импульсов, который может быть подсоединен 
снаружи. Датчик импульсов может быть заменен на 
месте. 

Головка счетного механизма S1V (опция)

–  обладает теми же свойствами, что и головка счетного 
механизма S1; 

–  показания механического роликового счетного меха-
низма можно считывать сверху. 

Головка счетного механизма MI-2 (опция)

– обладает теми же свойствами, что и головка счетного 
механизма S1 или альтернативно S1V;

–  имеет алюминиевую крышку; 

–  оборудована направленным вверх или назад механи-
ческим отводным патрубком в соответствии с нормой 
EN 12480; 

–  разработана для использования низкочастотного дат-
чика импульсов, который может быть подсоединен 
снаружи. Датчик импульсов может быть заменен на 
месте; 

– оснащена сухим патроном.

Срок службы зависит от условий работы (минимум 12 месяцев). 
При изменении цвета с синего на розовый замените сухой патрон.

S1

S1V

MI-2
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Absolut ENCODER (инкодер) S1 (опция) 

–  обладает теми же свойствами, что и головка счетно-
го механизма S1; 

–  используется в счетчиках газа в качестве главно-
го счетного механизма; 

–  инкодер служит для подключения к вторичным допол-
нительным устройствам (к электронному корректору, 
к памяти данных или системе сбора информации) и к 
счетчикам с механическим выходом (MI-2) для взры-
воопасных зон (см. таблицу «Технические характери-
стики»). Инкодер может подключаться к устройствам, 
имеющим как минимум нижеследующие разрешения 
на применение: 

 [ Ex ia IIC ] для исполнения с интерфейсом Namur, 
 [ Ex ib IIC ] для исполнения с интерфейсом SCR/SCR+, 
 [ Ex nA [ic] IIC ] для установок в зоне 2 (интерфейс Namur/SCR/SCR+).
 Исполнение с интерфейсом шины M-BUS не имеет допуска по ATEX! 

Присоединение насадки Absolut ENCODER S1 к механическому отводу счетчика 

–  Вставьте насадку присоединительным патрубком на механический отвод приводного 
прибора (напр., MI-2, внимание: удалите стальную шайбу с патрубка).

–  Зафиксируйте насадку инкодера от возможного вытаскивания с помощью предохрани-
тельного винта. 

–  При использовании насадки, подлежащей калибровке, следует опломбировать пред-
охранительный винт. 

Подключение инкодера 

–  Используйте для электрического 
подключения только экраниро-
ванный кабель (DIN EN 60079-14) 
и следите за правильностью под-
соединения выводов (смотрите 
наклейку рядом с крышкой разъ-
ема с клеммами). 

–  При подключении интерфейса Namur убедитесь, что двухпроводное соединение имеет 
правильную полярность. Для интерфейсов M-BUS и SCR/SCR+ полярность не имеет зна-
чения. 

–  Имеется возможность наложить экран и присоединить его кабелем к корпусу счетчи-
ка или к трубопроводу. Перед этим обязательно проверьте, допускает ли используемая 
система заземления двустороннее подключение экрана к земле (образование земляных 
контуров и разности потенциалов заземления). 
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11. Запуск в эксплуатацию 

Для счетчиков, не оснащенных масляным насосом, необходимо начать с пункта «Ввод в 
эксплуатацию». 

Счетчики с масляным насосом должны быть подвергнуты первоначальной смазке. 

До запуска в эксплуатацию необходимо: 

–  открыть крышку масляного бачка; 

–  наполнить масляный бачок входящим в комплект поставки маслом; 

–  количества масла достаточно, если уровень масла виден в сетке фильтра. 

–  произвести смазку счетчика с помощью масляного насоса в соответствии с прави-
лами технического обслуживания и смазки и только после этого закрыть крышку 
масляного бачка. 

Ввод в эксплуатацию 

При запуске счетчика учитывать следующие требования: 

–  плавно заполнять систему трубопроводов обвязки счетчиков и рабочую полость счет-
чика измеряемым газом, постепенно повышая давление до рабочего значения; 

–  скорость повышения давления газа в газопроводе не должна превышать 350 мбар/с; 
для наполнения следует использовать байпасный трубопровод  (рекомендация: диаметр 
трубы 12 мм); 

–  не допускать даже кратковременного увеличения давления за пределы верхней границы 
диапазона измерения; 

–  произвести проверку герметичности. 

Внимание! После монтажа счетчика на газопровод, в рабочем газе некоторое время может 
содержаться частички грязи, окалины после проведения сварочных работ на газопроводе, 
мелкая металлическая стружка и другие посторонние частицы. 

По этой причине рекомендуется всегда устанавливать фильтры грубой очистки (на-
пример, сетчатые фильтры), чтобы исключить возможность повреждения измерительного 
механизма. Не забудьте удалить фильтр грубой очистки спустя приблизительно 4 – 6 не-
дели, т.к. возможно засоренный к этому времени фильтр может создавать препятствие для 
потока газа. 
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12. Техническое обслуживание и смазка 

Счетчики без масляного насоса не требуют 
технического обслуживания. 

Счетчики с масляным насосом требуют смазки. 

–  Перед использованием масляного насоса 
необходимо открыть крышку масляного бач-
ка. 

–  Убедитесь в том, что в масляном бачке имеет-
ся достаточное количество масла. 
Уровень масла должен быть виден в сетке 
фильтра. 
Счетчик должен находиться в рабочем 
состоянии, т.е. турбинное колесо должно 
крутиться.

–  Приведите масляный насос в действие, по-
тянув вниз рычаг до упора. Одно такое дей-
ствие соответствует одному рабочему ходу 
поршня насоса. 

–  После смазки счетчика плотно закрыть мас-
ляный бачок. 

Предписание по смазке счетчиков газа турбинных и квантометров для сухого газа  

Запуск в эксплуатацию: DN 50: 3 хода поршня, DN 80/DN 100: 5 рабочих ходов поршня, 
DN 150: 7 рабочих ходов поршня

Через каждые 3 – 4 месяца: DN 50: 2 рабочих хода поршня, DN 80/DN 100: 4 рабочих 
хода поршня, DN 150: 6 рабочих ходов поршня

Температурный диапазон от -10 °C до +70 °C: Shell Risella 917, Shell Tellus T 15

Температурный диапазон от -25 °C до +70 °C: Klüber ISOFLEX PDP 38

Можно использовать и другие свободные от смол и кислот смазки с вязкостью около 30 сСт 
при 20 °C и с температурой застывания ниже -30 °C или аналогичные по качеству виды масел. 

При специальных газах, напр., пропане, бутане, или при сложных условиях работы (напр., 
эксплуатация при полной нагрузке или с загрязненными газами) интервалы смазки нужно со-

кратить наполовину (каждые 1,5 – 2 месяца).

Внимание: своевременно добавляйте масло в масляный бачок, чтобы исключить возмож-
ность попадания воздуха в систему смазки. 

Для предохранения масляного насоса от попадания в него воды, следует всегда держать 
масляный бачок плотно закрытым. 
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13. Уход, чистка и запасные части

Загрязнения на счетчике очищайте только влажной тряпкой. 

Допускается использование только неагрессивных чистящих средств на водной основе. 

Сервис разрешается производить только производителю (или авторизованной мастерской). 
Нужно использовать только оригинальные запасные части Elster.  

14. Вывод из эксплуатации

Медленно сбросьте давление (макс. 350 мбар/с).

Рассоединяйте резьбовое соединение только после того, как рабочее давление опустится 
до нуля.

Демонтируйте счетчик только при отсутствии давления в трубопроводе.

15. Утилизация и охрана окружающей среды 

Фирма изготовитель сократила до минимально необходимого транспортировочную упаковку 
измерительных приборов. При ее выборе постоянно учитывается возможность ее исполь-
зования в качестве вторсырья. Используемые картонажные изделия являются вторичным 
сырьем для производства картона и бумаги. Пенопластовая упаковка Instapak® является 
утилизируемой и может служить вторсырьем. 

Пленки и затяжные ленты также изготавливаются из утилизируемой пластмассы. Для фирмы 
Elster-Instromet последующая утилизация является составной частью разработки изделий. При 
выборе материалов также учитываются возможность их использования в качестве вторичного 
сырья, возможность демонтажа и отделения материалов и компонент друг от друга, а также опас-
ность для окружающей среды и здоровья человека при утилизации и депонировании в качестве 
мусора. Счетчики газа турбинные и квантометры содержат большей частью компоненты из ме-
таллических материалов, которые могут быть снова переплавлены на сталеплавильных или ме-
таллургических предприятиях и благодаря этому практически безгранично вторично используе-
мы. Список используемых синтетических материалов приведен в приложении B, таким образом 
заранее подготовлены сортировка и разделение материалов для их последующей утилизации. 

Транспортировка:

– Счетчик с масляным насосом: спустите масло.
– Защищайте счетчик от транспортных повреждений.
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16. Приложение A 

Используемые в счетчиках газа турбинных датчики импульсов имеют собственный допуск по 
ATEX (допуск по взрывозащите) и обозначены в соответствии со следующей таблицей: 

Тип датчика 
импульсов

Обозначение  
сенсоров

Сертификат ЕС испытаний 
типового образца 

Директива 94/9/EC 
Обозначение датчика 

 импульсов

Изготовитель

Низко-
частотный
датчик 
импульсов 
IN-S.. XX

IN-W11

Геркон TÜV 03 ATEX 2123 
Взрывозащитное обозна-
чение: 

 II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

Испытано по:
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007

Elster GmbH 
55252 Mainz-Kastel 
Германия

Датчик Wiegand FTZÚ 04 ATEX 0277 
Взрывозащитное обозначение:

 II 2 G Ex ia IIC T6/T4 

TÜV 01 ATEX 1776 
Взрывозащитное обозначение:

  II 2 G EEx ia IIC T4

Elster s.r.o. 
91601 Stará Turá  
Словакия 

Elster GmbH 
55252 Mainz-Kastel 
Германия

Высоко-
частотный
датчик им-
пульсов 
A1 R, 
A1 S

Индуктивный 
датчик положения

PTB 01 ATEX 2192 
Взрывозащитное обозначение: 

 II 1 G Ex ia IIC T6

IFM 
Electronic GmbH 
45127 Essen 
Германия

Индуктивный 
датчик положения 
(только TRZ Дy 50)

PTB 00 ATEX 2048 X 
Взрывозащитное обозна-
чение: 

 II 2 G EEx ia IIC T6

Pepperl 
+ Fuchs GmbH 
68307 Mannheim 
Германия

Absolut
ENCODER
S1

Инкодер TÜV 04 ATEX 2544 
Взрывозащитное обозначение: 
Интерфейс Namur:

 II 2 G EEx ia IIC T4

Интерфейс SCR/SCR+:

 II 2 G EEx ib IIB T4

Интерфейс M-BUS:
без допуска

Elster GmbH 
55252 Mainz-Kastel 
Германия
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17. Приложение B 

Синтетические материалы, использованные в счетчиках газа турбинных и квантометрах, 
смотрите также п. 15 «Утилизация и охрана окружающей среды» 

Детали из синтетических мате-
риалов

Краткое обозначение Химическое наименование

Датчики импульсов PA 6.6 Полиамид

Обтекаемое тело PAMXD6 Полиакриламид

Зубчатые колеса и мелкие детали POM Полиоксиметилен

Крышка счетного механизма и 
счетный механизм

PC Поликарбонат

Основание счетного механизма PPA Полифталамид

Цифровые ролики PA 12 
PPO

Полиамид 
Полифениленоксид
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Заметки
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